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ち全上のご注意 


《ご使用①師こ、この r まを上のごま意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他 
の人々へのを険や損害を未然に防止ずるためのちのです。 


いずれも、きをに関する重要な内容ですので、必ず守ってくださし、。 

A 警告：人び死亡または重傷を負う可能性び想定される場合 
A 注意：人が傷害を負5可能性及び物的損害のみの発ちび想定される場を 

絵表'了'の例 〇記号は、禁止の行為であることを告げるもの 

です。（を図の場合は分解禁止） 


A 警告 

〇 

必ず守る 

• 腕部に重度の血行障害のある人は、必ず医師と相談の 
^义使巧サる 

巧らないと体調不良をおこすおそれがあります。 

Q 

禁止 

• お子様に使わせない。 

• 自分で意思表示ができなし认、または、自分课作できない人には使用させない。 

事故やけびのおそれびあります。 

A 注意 

〇 

必ず守る 

■動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、点検 
修理を依頼ずる。 

守らないと火災や感電、やけどのおそれびありまず。 

§ 

•測定結果の自己判断-治療は絶巧しない。 

•医師の指導にをとづして測定し、診断を受けましょう。 
•薬剤の服用は医師の指示にしたびってください。 

•血圧測定の目的むがには、使巧しない。 

故障や事故の原因になります。 

⑩ 

分解禁止 

•絶対に改造しない。また、ご自分で分角军したり、 

修理しない。 

発义したり、異常動作してけびをするおそれびありまず。 


※お読みになった後は、お使いになる方びいつでら見られる 
ところに必ず保管してください。 
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各 口 B のなまス 


商品をご確認ください 


.圧迫帯(カフ) 
プラグ差込 □ 


圧迫帯(カフ） 
プラグ 


表示部 

記憶/呼出 
ボタン 
開始/終了 
ボタン 



チューブ 
圧迫帯（カフ） 



麵ポ-チ 



製品および部品の仕様は 
予告なく変更する場合が 
あ0ます。 


安全上のごを意 


各部のなまえ 
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乾電池を入れる 


※乾電池は、付属していません。販売店でお買いホめください。 
※必ずアルカ U 乾電池をお使いください。 

(単3形アルカリ乾電池 LR 巨 X 4 本） 



2 

3 


乾電池の® ©を確認し 

入れる 


電池 カバーを 
スライドさせながら 

閉める 


A 注意 

〇 

必ず守る 

• 乾電池に表示してあるを意内容を必ず守る。 

• 乾電池の®©極を確かめ、正しく入れる。 

• 使い切った乾電池は、ずぐに取り出す。 

•長期間使用しないときは、乾電池を取り出してお <。 

• 使用推奨期限内の乾電池を使用ずる。 

巧らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけびや周囲ち 
損の原因となります。 
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最高化圧 mmHg 最低血圧 mmHg 


礙 



脈}白数/分 


•動作中、上図のよラな乾電池交換表示びでたとを。 

• 開始/終了ボタンを巧して、表示全点な後に表示び消えるとさ。 
•開始/終了ボタンを巧してち何ち表示しないとを。 


•) けソニックアルカ1」乾電池（単3あ乾電池 LR 巳 X 4 本）で、約已00回使えます。 

(1 日3回使用で、約已力月）惶温23で、1 70 mmHg 加圧、上腕周長 30 cm の場合） 
•) (ナソニックアルカ U 乾電池しソ外の乾電池（マンガン乾電池や他のアルカ U 
乾電池など）を使用されると、乾電池の寿命び短くなる場合びあります。マン 
ガン乾電池をご使用の場合、アルカ U 乾電池に比べて寿命び1/6程度になる 
場合びあります。 

• 乾電池はおず1年に1回お取り換えください。 

取り換えびおくれますと漏液により故障するおそれびあります。 

• 電池交換は必ず同じメーカー（同じ種類）の新しいアルカ1」乾電池を4本同時 
に行ってください。 

• 室温びほいとさ、乾電池の寿命び短くなる場合びあります。 


ご使用きスに 
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圧迫帯（カフ）を巻く 



1 プラグを差し込み□に 

挿入ずる 

•圧迫帯(カフ）プラグは奥まで 
挿入してください。 


〈左腕に卷< 場合〉 



チューブの出□は 
手のひら側ル指の 
延長線上にくるよラ 
装着してください。 


面フ アスナー、 

>面フ アスナーは 
衣類や巧製品を傷める 
おそれびありますので 
取扱いにはごを意ください。 



•素肌に巻いてください。 


广 

左ちどちらの上腕に巻いて 
いただいてち結構です。 
ただし、血圧は左ちで 
1 OmmH 邑程度の差びでる 
場合びあると言われていま 
すので、毎回同じ側の上腕 
で測定してください。 

V _/ 
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締めずぎにミ主意して 
ずさまのないぶラに 


止める 


〈ち腕に卷<場合〉 



•巧服を普を込まない。 

(精度不良の原因） 

•面フ アスナーは しっかり 
押さえてください。 
•チューブび巧けていない 
ことをお認してください。 


2〜 3 cm あける 


正しく測定ずるために 

測定中は、ま静にリラックスした状態で測りましょう。 

1 テーブル 等に 

ひじをつ< 

A 圧迫帯(カフ）とむ臓の 

^高さを合わせる 

〇手のひ5を上にして 

〇力を巧く 



, 毎日同じ時刻に、同じ側の上腕と姿勢で測定する。 

• 圧迫帯（カフ）の高さで測定値び異なります。 

•朝、測るときは目覚めた直後の尿意のなし化きに測定するか、難しいと 
さは、朝を前身体を動かさないラちに測定する。 

• 測定中は、本体及びチューブに触れない。 


， 気持ちを落ちつけて自然な姿勢で測定する。 

• 測定前はおず4〜已分程を静にする。 

• 身体や腕、指先は力を抜さお肉を動かさない。 

•測定中は話をしなし)。 

•測定中に携帯電話など電磁波を発生する機器を近づけないでください。 
血圧計び誤動作する可能性びあります。 


使いかた 
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測定のしかた 


CUP 


開始 

7 


1 


開始/終了ボタンを 

押ず 

• 圧迫帯（カフ）び自動的に力日圧し測定します。 


最高皿 ？ mmHg 鼠丘血圧 mmHg 


888 888 IS 


最高血圧 mmHg _ 最ほ血圧 mmHg 


離 


約 1 砂間、表示びを点なします。 
•圧迫帯（カフ）に空気が残って 
いる場合、全点灯の時間が長く 
なりまず。 

加圧中に脈を検知ずると、 

A - トマーク「 V 」が点滅しまず。 


加圧中に測定するため、加圧する途 
中で動作音や加圧の速さび変化した 
りしますび異常ではありません。 


測定が終了すると 

^血圧値•脈拍値を表示 


迄 


脚が 


I 開な I 


可? 


開始 
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• 自動的に圧迫帯（カフ）の空気び抜けます。 
• 測定値び高血圧領域の場合、数字び 
点滅します。（約己秒間） 

( 「血圧サイン」のみかた、 P 9 参照） 

>「 間 M 」マーク点滅。 

(測定値を記憶する、 P 10参照） 

>脈巧数は測定中の脈の数を1分間相当に 
換算しています。 

源を切る場合は、開始/終了ボタンを 


〇電源を巧 

づ巧す 


• 切り忘れてを約5分で、自動的に電源び切れます。 
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r 血圧サイン」①みかた 


最高' 最低血圧値それぞれに巧して、高血圧領域か正常領域かを WHO / 侶 H (世 
界保健機関/国際高血圧学会）の血圧分類に基づき判別して、測定値の点滅 
でお巧5せします。 


I 削尚 I 


房 壬 n 掌 mmHg 最ほ flu 圧 mmHg 

晒 


可? 


最高血圧値 
( mmHg ) 

140 

130 


WHO/ 旧 H の血圧分類※ 1 


高血圧 

(軽を、中等を、重症） 

正常高値 


正常血圧 



• 測定値が高血圧領域の場含、 

それぞれの数字が点滅します。（約目秒間） 


85 90最低血圧値 
( mmHg ) 


最高血圧140 mmH 旨む上 
最低血圧 日日 mmHglU 上 


(測定終了時のみ） 


正しく測定でさなかつたとさ 


再測定マーク‘ ’ E " び 
表示されまず。 


続けて測定ずるとさは、開始/終了ボタンを巧して一度電源を 
切り、おず4〜已分間安静にした後、再度測定してください。 


]回目よりも2回目の方び気負いびなく、;令静な状態にあることび多く、 
血圧を下びります。 

特に緊張しやすいタイプの人は、この2回ずつの測定び有効です。 

2回測定の場合には、値のルさいちを記録するのび通例になっています。 

2回目を測定する場合には、1回目のあと必ず4〜日分間を静にして測をし 
てください。 


1999 World Health Oraanization-International Society of Hypertension Guidelines 
for the Management of Hypertension 


使いかた 
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測定値を記憶ずる 


この商品は測定値を90回分記憶ずることができます。 

• 電池びなくなったとさ、電池交換時、電池を取りはずしてを記憶内容は保持されます。 

測定終了を、表示部の園！び点滅 

記憶/呼出ボタンを J 甲ろ 

最高血圧 mmHg 最な血圧 mmH も ‘ \ 

~ ，コ〇 〇コ ’ I 、甲'‘' I \ m \\ m \ 

m I UU U し S ? 殿阮 j 

_ 脈拍巧か _ / 

記憶 完了 

: •測定値は90回分記憶できます。 

i それ(降は最ちちい測定値を消去して新しい 

: 測定値を記憶します。 

: • 正しく測定できなかったとき 

J (血圧値び E マーク表示）は測定値を記憶でさ 

▼ ません。 

《ただし、脈巧値のみ E マーク表示のときは、 
血圧値は記憶されます。 



記憶しているデータ数 


記憶した測定値を全て消去したいとき 

1.記憶/呼出ボタンで、記憶している測定値を呼出ず 

吕.らう1度記憶/呼出ボタンを、測定値び消'えるまで（約3秒 JU 上）巧ず 

《 ] つずつ測定値を消去ずることはでさません。 

3. ずべて消去されると固1マークと团]の表示になりまず。 

V _/ 


開始 



電源を切る場合は開始/終了ボタンを 

巧す 

•切り忘れても、約己分で自動的に 
電源び切れます。 
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記憶した測定値を呼び出す 

測定終了後、または、電源び切れている状態から呼出し可能。 

測定値び記憶されてない場合は表示しません。 


記憶/呼出ボタンを 


記憶 



押す 

記憶しているをての測定値の 

平均値を表示 

• 画面のち上部に 「回固」 び表示 
• 例えば90回分の測定値び記憶されていると、 
90回分の平均値びまおされます。 
n 回分のみ記憶されている場合は'! 

I 「回 固」び表示されません。 ) 


_最高!！ a 圧_ mmH ^ _最ほ化圧_ mmHg _ 


148 Eri 


つ;' 


記憶 

呼出 


脈巧？ a / 分 


開始 

終了 


記憶 



2 


もう1度記憶/呼出ボタンを 


巧す 


記憶/呼出ボタンを巧すごとに新しし側定値か5順番に 

表示 


記憶/呼出ボタンは長く巧し続けないでくだ 
さい。約3秒上巧し続けると、記憶された 
測定値び全て消えますのでごを意ください。 


mmHg 


最ほ化圧 mmHg 


朋が^ 


記憶 


呼出 


脈}白鱗分 


開始 


終了 


開始 



終了するときは開始/終了ボタンを 


〇終了すミ 

〇巧す 


• 電源び切れている状態か6呼出したとさ 
切りちれてを約30砂で自動的に電源び切れます。 


使いかた 
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使い終わった 5/ 定格•仕様 



1本体か S プラグを抜く 


2 


圧迫帯(カフ）を軽くきいて、 
本体を圧迫ち(カフ)の中に 


入れる 


3 収納ポーチに 

入れる 


チューブの巧れ®がりに 
ミち意してください。 


定格.仕様 


販 売 名 

上腕血圧計 EW3108 

定 巧 

DC6V (単 3 形ア J レカ IJ 乾電池 LR 巨 X4 本） 

類 月 IJ 

機械器具18血圧検査又は脈波検査用器具 

一般的名称 

自動電子血圧計り MDNZI- ド 161 73000) 

医療機器の種類 

管理医療機器 

表示方式 

デジタル表示ろ式 

測定ち法 

オシ □>< 卜 U ック法 

測定範囲 

圧力〇〜 2 日 OmmH 吕脈®数 30 〜 1 日□あ/分 

精 度 

圧力 ±3mmH 邑 LU 内脈拍数内 

使用温湿度 

1 〇で〜 4 〇で 30% 〜能％ RH 

保存温湿度 

-20°C~60°C 109 白巳％ RH 

測定可能な上腕周長 

約 2 曰〜 34cm 

本体寸法 

曰. 2x20.8X 已 .2cm 

質 量 

約 24 日 g (乾電池除く） 

電撃保量 

内部電源機器 BF あ 

医療機器認証番号 

223AKBZX001 42000 

型式承認番号 

第 Q0 目 26 号 

□ □ □ □ □ 

DDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□ 2-38-5 □ □ □ MFQ Q 

□ □ □ 

北京松下電工有限公司 

中華人民共和国化を市経済技術開発区同済化路1号 
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測定時の注意点 


巧のような場合は、正しい血圧値び得！5れません 


食後1時間む内やお酒を 
飲んだあと 



運動や入ミ谷の直後 



20分しソ上たつてからま静状態で 
測定してください。_ 

寒い場所での測定 



室温は20でくらいで 
測定してください。 


コーヒー、紅茶を飲んだり、 
膜煙した直後 





尿意があるとさ 



ぶぶ 


排尿を、数分待つてから測定して 
<ださい。 


使いかた 


お知5せ 
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Q&A 


Q 病院で測った血圧値と、家庭で測った血圧値が違うのでずが？; 
_血圧は24時間変動していまず。 

A また、気候、感情、運動などにより、大きく変動ずる場合がありまず。 
特に、病院では「白か性高血圧」と言って、緊張ゃ不まか5、 
家庭での血圧値よりち高くなる場合びありまず。 


また、家庭で測った血圧値び病院よりも高くなったり、 
ほくなったりする場合は、巧のことび考え6れますので、 
下記にを意して測定してください。 



① 圧迫帯(カフ)がしっかりきけてしほすか。 

• 圧迫帯(カフ)の巻さ方びゆるすざませんか。 

または締めすざていませんか。 

• 圧迫帯(カフ)は上腕部に巻いていますか。 
ひじにかかっていませんか。 

正しい巻さちは P 日を参照してください。 

③不をやイライラを感じていませんか。 

測定前に、2 - 3回深呼吸すると 
1」ラックスし、血圧び安定します。 

また、4〜已分間程度ま静にされてから 
の測定をお勧めしまず。 


Q 血圧はいつ測ればいいの ？ i 
A 1日3回測りましよラ。 

1回目… 起床時（夜間の血圧に一番近く、体を動かした該響 
びほとんど加わらないため） 

2回目… 昼食前（食事の影響びなく、1曰のうちで一番高い 
血圧値に近いため） 

3回目… 就寝時 （1 曰の血圧値の平均値においデーターび 
得られるため） 

朝•昼•晩の測定で自分の血圧パターンを知って、血圧管理 
にご活用ください。 
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Q 


測るたびに、測定値び違うのですが？； 


A. 


巧 



① 血圧は1曰の中でも変化し、測 
定姿勢などによっても違ってを 
ます。ですか5、測定するときは、 
いつち同じを件で測定してく 
ださい。 

⑨ 降圧剤などを眼用されている 
ちは、薬効により血圧値が大さ 
く変動ずる場さびありまず。 

③ つづけて2回測定する場合には、 
必ず！回測定後に4〜5分間ま 
静にして測定してください。 


Q 


左とちとで、測定値が違うのですが？ 



血圧は左ちで、1 OmmHg 程 
度の差びでる場台びあると言 
われています。をちどち5で 
測定していただいても結構で 
ずが、毎回同じ側の上腕で測 
定してください。 


お知5せ 
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故障を防ぐために 


無理な力を加えたり、落とし 
たりしないで < ださい。 



I 故障の原因 


ホコリや異物を入れないで 
<ださい。 



• 故障の原因 


保管は、高温•を湿 • 
直射日光はさける 



I 守らないと故障の原因 


か点下で保管したとさ 
そのままで使用しないで 
<ださい。 

暖かい所に 
1時間しソ上 
放置してから 
ご使用 < だ 
さい。 



>加圧しない原因 


器具の巧れは、めるま湯か 
石ケン水を含ませた巧で 
ふいてぐださい。 

び ルコール やベンジンやシン ナーは 使わない） 



シ 

ン 

パ 

ン 

言 


四 

LU 


I 割れや変色の原因 


圧迫帯（カフ）は、 
洗ミきで走ません。 



I 故障の原因 
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故障かな？と思ったとさ 


r 再測定」の 
表示 （ E ) びでる 


最高血圧値又は 
最ほ血圧値び高い 
又は低い 


異常に血圧値び 
高い又はほい 


医師の測定と値び異なる 


測をごとに値び異なる 


開始/終了ボタンを 
巧してち表のしない 


開始/終了ボタンを 
巧して表示全点な 
をに表おび消える 


破損してしまった 


280 mmH 呂 しソ上加圧した 

急に圧力び下びって 
「再測定」表お （E) になった 

2C)mmHg まで測定して、 
「再測定」表示 （e) になった 

八ートマーク (y) び数回しか 
(又は全く)点滅しなかった 

数10秒間まっても加圧 
しない 


正しいち法、 
姿勢で測定して 
いますか？ 

圧迫帯を正し< 

卷いていますか？ 

( P 巳参照） 

チュ-スプラグの接続び 
村分で肺りませんか 
臟してくだでい？ 

し P 已参照） 


>圧迫帯の位置び低い 
• 圧迫帯び正しく巻かれていない 
>圧迫帯の位置び高い 
' 測定!中動いたり、しゃべったりした 


C P 巨〜 7 参照） 
• 測定ごとに姿勢などび変わっている 


P7 参照つ 


• 血圧は医師の前などで微妙なむ理 
状態の変化に反応して変化します。 

• 4〜己分間ほどを静にしてから再測 
定する ( P7 参照 ） 


>乾電池び 

消耗している ( P4 〜巳参照0 
• 乾電池の注)©の向さびまちびって 
いる 


◄- 


が旧百 I 、販売店に点検、修理を 
む I 紙い依頼してください 


考え5れる原因 


原因と処置 


お知5せ 


医師の指導をお受けください 


なお異常かある 


なお異常がある 
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巧証とア フターヴー ビス (よくお読みください） 

使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い求め先へごホ目談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

- 


お買い上げ日 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとをは 

□ □□□□□□□□□□□("7 )□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


•製品名 

□ □ □ □ □ 

参品番 

EW 3108 

■故障の状況 

できるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させてい 
ただきますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参くださ 
い。 

保証期間： 

♦保証期間終了をは、診断をして修理できる場合はご要望により修理させて 
し、 ただをまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 

商府料1 診断-修理-調整-点検などの費用 
I 部品代 I 部品および巧助材料代 
I 出張料 I 技術者をミ巧遣ずる費用 
※補修用性能部品の保ち期間 I 6年 I 

□ □□□□□□□□□□□□□□□田 □□□□□□□□□□□□□□□mo 

□ □□□□□□6□□□□□□□回 
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■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数 
分で切れる場合びあります。 

•使いかた-お手入れなどのご相談は 


バナソニックお客様ご相談センター g 付 諸 5~日己0時 

百|15す フリ ー 
S 己白ダイヤル 

雨 

ムし lasBi •口 

0120 -878-365 

' ※携帯麗話- PHS か5 を ご 利用に なれます。 


■修理に関ずるご相談は 


パナソニック 修 S ご巧談窓口 


電話 


フリー 
ダィャル 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からもご利用になれます。 
上記電話番号びご和巧いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


函》 


に相談を□におけるお客様の個人情巧のお取り扱いについて】 

ノ（ナ ソニッ ク株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご 
相談対応や修理巧応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させて 
いただをます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信ま 
号を通巧いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場合や正当な理由びある場合をおさ、第兰をに開示-提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓 
□にご連絡ください。 
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巧(011旧 94-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目] 7-7 

巧 (0166)22-3011 

祖 JII 市2条通 16 T 目11目6 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西2□条化 2 T 目23-吕 

巧 (0138)48-6631 

函館市西お梗58日番地吕 4] 

(函館流通卸センター内） 

巧 (017)775-0326 

青森市大字浜田字豊田364 

巧 (01 8旧 68-7008 

秋田巿が祀川字ル谷地3-] 

巧 (019)645-6130 

盛岡市励 II 目了目 1-43 

凸 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

0(023)641-8100 

山形市平清水1了目 1-7 曰 

S (024)991-9308 

郡山市亀田1了目引- 1 已 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 

a (027)254-2075 

前橋巿箱田町 325-1 

巧 (029 旧 64-8756 

つくば市筑穂3 了目1己-3 

凸 (048)728-8960 

桶 J II 市ホ掘2下目4-吕 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末に 5 T 目目-己 

凸 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 

甲府巿宝 1 了目 4-1 3 

a (045)847-9720 

横浜巿港南区曰野 5 T 目 3-1 目 

0(025)286-0180 

新漏市東区東明 1 T 目 8- 14 

凸 (076)280-6608 

金ミ尺巿玉静 2 T 目266番地 

a (076)424-2549 

富山巿根塚町1了目 1-4 

0(0776)21-0622 

福井市問屋町2 了目14 

巧 (0263)86-9209 

松本巿寿北7 了 目 3- 11 

巧 (054)287-9000 

静岡巿駿河区高松 2 T 目 24-24 

0(052)819-0225 

名古屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 

巧 (058)278-6720 

岐阜巿中 II 4 T 目42 

凸 (059)254-5520 

津市义居野巧町字山神 42] 

巧 (077)582-5021 

守山市水保町] ] 66番地の] 

S (075)646-21 23 

京都巿南区上烏钢中河原3番地 

巧 (06)7730-8888 

大阪市城東区関目 2 T 目1已-己 

凸 (0743)59-2770 

大和郡山巿筒井町800番地 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島499-] 

凸 (078)796-31 40 

神戸市須磨区弥栄台 3 T 目] 3-4 


保証とアフターサービス なくお読みください) 


■ さ地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•お区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

地区 


ま化地区 


首都圏 

地区 


中部地区 


近畿地区 


賀都阪良扯庫 
滋京大奈^巧 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^漏川山井野岡知阜 
札旭帯函青秋岩宮山福お群巧埼千東山^新石富福長静愛岐 
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狂 (0857)26-9695 鳥取市安長29已 - 1 

巧 (08 日 9)34-21 29 米子市米原4 了目 2-33 

巧 (0852 に 3-1 128 松江市平成町182番地14 

狂 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 

巧 (0855 に 2-6629 お田市下府町 327-93 

巧 (086)242-6236 岡山市北区野田 3 T 目2日番8号 

巧 (082)295-5011 広島市西区南観音1 T 目] 3-已 

巧 (083)973-2720 山口市か郡下郷220 -1 

巧 (087 旧 74-31 10 高松市国分寺町国分35目番地3 

巧 (088)624-0253 徳島市沖浜2 了 目36 

巧 (088 旧 34-31 42 高知巿仲田町 2- 16 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡お部町 y V 倉 75- 1 

狂 (092)593-8002 春日市春日公園 3 T 目48 

巧 (0952 に 6-91 51 佐賀巿銅島町大字 y ^戸字上深町3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

狂 (097)556-3815 大分市款原4 了 目 8-3 已 

巧 (0985)63-1213 宮崎巿本郷北ち字草葉20白 9-2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (099)250-5657 鹿児島市ち次郎1 T 目 5-33 

巧 (0997)53-5101 奄美巿名瀬朝仁町]1 -2 

巧 (098)877-1207 浦添市城間 4 T 目23-リ 


所在地、電話番号はを更になることびちりまずので、あ5かじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談,窗口」はホームぺージをご活用ください。 

http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 0511 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本^島娃 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊酷大沖 
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会昌サ仆 rCLUB Panasonic 」 で r ご 愛用者 登録 J をしてくださし、 

巧 h 叩:// club.panasonic.jp/ 函 

※このサービスは WEB 眼をのサービスです。 

1 

因 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は''' 


パナソニック総合お客様サボートサイト 


http://panasonic.co.jp/cs/ 


バナソニックお客様ご相談センター受付諸 1 古很 


電話 


フリー 
ダィャル 


函。012 0- 

1; .し山 ! 關 ※携帯電話 - F 


878-365 

PHS からをご利用になれます。 


音青ガイダンスを短くずるには、案内び聞こえた 5 電話機ボタンの 

「曰 7 」と「 540 巧」を巧してください。 

( 番号を巧しても案内が続く場さは、「 * 」ボタンを巧してか 5 操作してください。） 


■上記番号びご利用いただけない場合 BFAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
0pen:9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


参修理に関ずるご相談は- 


パナソニック <彦理ヴービスヴイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼ち巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


ダイヤル 


878-554 

PHS からをご利巧になれます。 

上記電話番号びご利用いただけない場をは、 

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


函0120-( 

1; ん!81 ! 關 ※携帯電話-円 


•有料で宅配便による引取-配送サービスも承っております。 G 1 C 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる 
場含がありまず。 

本書の「保証とアフターサービス」わご覧ください。 


パナソニック株式会社 

ビューティ•リビングビジネスユニット 

干已 22-8 日2日滋賀県彦根市岡町 33 Q Q 
© Panason にし orporation 2006 
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〈無料修理規定〉 

1. 取撒説明書、本体おがラベル等のま意書じ従った使用が態で保証期間 
内に故障した場合じは、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書か6切り離した 
本書を添えていただきお買い上げの販売店じお申しつけください。 
(□〉お胃い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 

おあ<の修理ご相識窓□じご連絡ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの離売店またはお近< 
の修理ご巧 i 冀窓□じご巧談 < ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書じ記人の販売店で無料修理をお受けになれない 
場合には、おお<の修理ご相談窓□へご連絡<ださい。 

4. 保証期間巧でも次の場合には原則として有料じさせていただきます。 

(イ）使巧上の誤りあび不当な修理や改造による故障あび損傷 
(□) お買い上げ後の取付場所の穂設，輸送、落下などによる故障及びす員傷 
(八）火楽、地震、水害、落雷、その化天災地変及び公害、塩害、ガス喜 
(硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障あび損傷 
(二）車飼、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 
(ホ）一般家庭用山外（例えば業務用など）に使馬された場合の故障及び 
損傷 

(へ）本書のご添ががない場合 

(卜）本書じお買い上げ年月日.お客様を、販売店名の記入のない塌合、 
あるいは字巧を書き替えられた場合 
(チ）持込修理の巧象商品を直接修理窓 n へ送付した場合の送料等は 
お客様の負担となります。また、出張修理等を巧った場合には， 
化張料はお客様の負担となりまず 
己.本書は日本国内じおいてのみ有劾です。 

目.本書は再凳巧いたしませんので大切に保管してください。 

7. おを<のご相談窓□は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 
ください。 

(ご相談窓□一覧表を同おの場合） 

おお<のご相談窓□は同個別紙の一覧表をご参照<ださい。 

修理^モ 


《 お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料 
禮理対応及びその權のを全点横活動のために利用させていただく場合が 
ございまずのでご了承<ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、案件のもとにおいて無料修理を 
お約束するものです。従ってこの保部書じよって、保証書を発巧して 
いる者（保証責任者）、及びそれた i 外■の事業者に対するお客様の法律上の 
権利を制限するものではありませんので、保証期簡絕過權の修理について 
ご不明の場合は、お買い上げの駆売店またはおを<の修理ご相談窓□に 
お間い合わせ < ださい。 

※保証期間経過禮の修理节補修用性能部品の保有期間については取撒 
説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 

《 This warranty is valid only in Japan . 


〈キ u トリ線〉 
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